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Zu lhrer Sicherheit

Zu lhrer Sicherheit

Gebrauchsanweisung beachten

Jede Handhabung an dem Gerat setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der dem
Gerat beiligenden Gebrauchsanweisung voraus. Das Gerat ist nur fiir die beschrie-
bene Verwendung bestimmt.

Instandhaltung

Die in diesem Technischen Handbuch aufgefiihrten Instandhaltungsintervalle und -
mafnahmen sowie die Angaben in den Gebrauchsanweisungen/Datenblattern der ver-
wendeten DragerSensoren ) sind zu beachten. Instandhaltung am Gerat nur durch
Fachleute.

Zubehor
Nur das in der Bestell-Liste aufgefiihrte Zubehdr verwenden.

Gefahrlose Kopplung mit elektrischen Geraten

Elektrische Kopplung mit Geraten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder in die-
sem Technischen Handbuch erwahnt sind, nur nach Rickfrage bei den Herstellern
oder einem Sachverstéandigen.

Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen

Gerate oder Bauteile, die in explosionsgeféhrdeten Bereichen genutzt werden und
nach nationalen, europaischen oder internationalen Explosionsschutz-Richtlinien
geprift und zugelassen sind, diirfen nur unter den in der Zulassung angegebenen
Bedingungen und unter Beachtung der relevanten gesetzlichen Bestimmungen einge-
setzt werden. Anderungen dirfen an den Betriebsmitteln, Geraten oder Bauteilen nicht
vorgenommen werden. Der Einsatz von defekten oder unvollstdndigen Teilen ist unzu-
lassig. Bei Instandsetzung an diesen Geraten oder Bauteilen miissen die entspre-
chenden Bestimmungen beachtet werden. Instandhaltung am Gerat nur durch
Fachleute gemaR Wartungsanweisung von Dréager.

Sicherheitshinweise in diesem Technischen Handbuch

In diesem Technischen Handbuch werden eine Reihe von Warnungen beziiglich
Risiken und Gefahren verwendet, die beim Einsatz des Gerates auftreten kénnen.
Diese Warnungen enthalten Signalworte, die auf den zu erwartenden Gefahrdungs-
grad aufmerksam machen. Diese Signalworte und die zugehdrigen Gefahren lauten
wie folgt:

K Gebrauchsanweisungen/Datenblatter der DragerSensoren liegen dem Geréat auf CD bei.
Siehe auch beiliegende Gebrauchsanweisungen und Datenblatter der verwendeten Sensoren.
Die Gebrauchsanweisungen/Datenblatter der verwendeten Sensoren kénnen auch unter fol-
gender Internetadresse herunter geladen werden:
http://www.draeger.com/DE/de/products/gas_detection/sensors/cin_draegersensor_xxs.jsp



Verwendungszweck

A WARNUNG

Tod oder schwere Korperverletzung kénnen auf Grund einer potentiellen Gefahrensi-
tuation eintreten, wenn entsprechende Vorsichtsmaflnahmen nicht getroffen werden.

A VORSICHT

Koérperverletzungen oder Sachschaden kénnen auf Grund einer potentiellen
Gefahrensituation eintreten, wenn entsprechende Vorsichtsmaf3nahmen nicht getrof-
fen werden.

Kann auch verwendet werden, um vor leichtfertiger Vorgehensweise zu warnen.

HINWEIS
Zusatzliche Information zum Einsatz des Geréates.

Verwendungszweck

Tragbares Gasmessgerit fiir die kontinuierliche Uberwachung der Konzentration meh-
rerer Gase in der Umgebungsluft am Arbeitsplatz und in explosionsgefahrdeten Berei-
chen.

X-am 5600, je nach Geratetyp und Ausstattung mit DréagerSensoren:
unabhangige Messung von ein bis zu sechs Gasen.



Priifungen und Zulassungen

Prufungen und Zulassungen

Kennzeichnung
4 Versorgungseinheit 83 18 703;
zugelassen als Type ABT 0000
Temperaturklasse T4
-20°C<Ta<+50°C
bei Benutzung mit Alkali-Batterien
Drager Safety Type: MQG 0100 Energizer No. E91
23560 Liibeck, Germany - sSieye Energizer No. EN91 (industrial)
c @ Varta Type 4006
Varta Type 4106 (power one
0158  oNss P (P )
) Temperaturklasse T3
Ml 1G Exia l/lIC T4/T3  Um=4.6V Im=1.3A
Ma/Ga Ex ia IIIC T4/T3 —20°C <Ta<+40°C
DEMKO 07 ATEX 143500X IECEx ULD 07.0004X bei Benutzung mit NiMH Akkus
BVS 08 ATEX G 002X GP 180AAHC (1800 mAh)
Only as to intrinsic safety for use in haz loc.
Class I&lI, Div. 1, Gr.AB,CD,EFG TC T4/T3
Intrinsically safe / Securite Intrinseque Ex ia
CSA: Class |, Div. 1, Gr.AB,C,.D TC T4/T3 . .
-20°C < Ta < +50/+40°C: see Battery Pack! g Versorgungseinheit 83 18 704;
For TC T4/T3: see Battery Pack! zugelassen als HBT 0000
Warning: Read manual for safety precautions. |« Temperaturklasse T4
—20°C <Ta<+50°C

\Do not change or charge batteries in haz loc. )

Serien-Nr.”)

Zulassungsurkunden
Die Zulassungsurkunden befinden sich auf der dem Gerat beiliegenden CD.

A WARNUNG

Explosionsgefahr!
Vorsichtsmalfiregeln in der Gebrauchsanweisung lesen.
Batterien nicht in explosionsgeféahrdeten Bereichen wechseln oder laden.

") Das Baujahr ergibt sich aus dem 3. Buchstaben der Serien-Nr.: T = 2003, U = 2004, W = 2005,
X =2006, Y =2007, Z= 2008, A =2009, B =2010, C = 2011, usw.
Beispiel: Serien-Nr. ARZH-0054: der dritte Buchstabe ist Z, also Baujahr 2008.



Priifungen und Zulassungen

Vorgesehener Einsatzbereich und Einsatzbedingungen

Explosionsgefahrdete Bereiche, klassifiziert nach Zonen

Das Gerat ist fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen oder Bergwerken
vorgesehen, in denen nach Zone 0, Zone 1 oder Zone 2 klassifiziertes Grubengas auf-
treten kann. Es ist fir den Einsatz innerhalb eines Temperaturbereichs von —20 °C bis
+50 °C bestimmt, und fiir Bereiche, in denen Gase der Explosionsklasse IIA, 1I1B oder
IIC und Temperaturklasse T3 oder T4 (abhangig vom Akku und Batterien) vorhanden
sein kdnnen. Fir Zone 0 ist die Temperaturklasse auf T3 beschrankt.

Beim Einsatz in Bergwerken darf das Geréat nur in Bereichen eingesetzt werden, in
denen eine geringe Gefahr durch mechanische Einfliisse besteht.

Explosionsgefidhrdete Bereiche, klassifiziert nach Division
Das Gerat ist fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen oder Bergwerken

vorgesehen, in denen nach Klasse 1&ll, Div. 1 oder Div. 2 klassifiziertes Grubengas
auftreten kann.

Es ist fir den Einsatz innerhalb eines Temperaturbereichs von —20 °C bis +50 °C
bestimmt, und flr Bereiche, in denen Gase oder Staube der Gruppen A, B, C, D oder
E, F, G und Temperaturklasse T3 oder T4 (abhangig vom Akku und Batterien) vorhan-
den sein kénnen.

Sicherheitsanweisungen

A WARNUNG

Um die Explosionsgefahr zu vermeiden, keine neuen Batterien mit bereits
gebrauchten und keine Batterien von verschiedenen Herstellern mischen.

A WARNUNG
Vor Instandhaltungsarbeiten die Versorgungseinheit vom Gerat trennen.
A WARNUNG
Der Austausch von Komponenten kann die Eigensicherheit beeintrachtigen.

A VORSICHT
Nicht in mit Sauerstoff angereicherter Atmosphare gepriift (>21% O,).

~



Priifungen und Zulassungen

A WARNUNG

Hohe Werte auRerhalb des Anzeigebereiches weisen ggf. auf eine explosionsfahige
Konzentration hin.

A WARNUNG

Nur Versorgungseinheiten ABT 0000 (83 18 703) oder HBT 0000
(83 18 704)verwenden. Fir zugelassene Batterien und zugehdrige Temperaturklasse
auf der Versorgungseinheit nachschauen.

o



Was ist was

Vorderseite

Gaszutritt

Alarm LED

Hupe

©K-Taste

@ -Taste

Display
Display-Aufkleber

H,-Verrechnung
(optional)

NoO ah WON -

Ruckseite
IR-Interface
Befestigungsclip
Typenschild
Ladekontakte
Versorgungseinheit
Serien-Nr.

O g B WN =

Display

fur 3 und 6 Messkanale:

1 Messgasanzeige

2 Messwertanzeige
mit Einheit
3 Sondersymbol

sonst:
4 Messgasanzeige
mit Einheit

5 Messwertanzeige
6 Sondersymbol

Was ist was
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Nachfolgend wird nur die Geréatevariante mit 6 Messkanalen dargestellt.
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Was ist was

Sondersymbole

10

¢ T Wk

Stérungshinweis, siehe Seite 17
Warnhinweis, siehe Seite 17
Anzeige der Spitzenwerte fir alle Messgase, siehe Seite 17

Anzeige der Expositionsauswertung (TWA) fiir Messgase z. B. H,S und CO,
siehe Seite 17

Anzeige der Expositionsauswertung (STEL) fiir Messgase z. B. H,S und CO,
siehe Seite 17

Gerat befindet sich in der Funktionsprifung mit Gas (Bump Test),
siehe Seite 36

Gerat befindet sich in der Funktion Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage,
siehe Seite 44

Gerat befindet sich in der Funktion 1-Knopf-Kalibrierung/Justage,
siehe Seite 46

Gerat befindet sich in der Funktion Einzelgas-Kalibrierung/Justage,
siehe Seite 48

Funktion fiir Passworteingabe ist aktiv, siehe Seite 20

Batterie / Akku 100 % voll
Batterie / Akku 2/3 voll
Batterie / Akku 1/3 voll
Batterie / Akku leer



Konfiguration

Konfiguration
Standard-Gaskonfiguration
DréagerSensor Messbereich 7 Alarm A1 7 Alarm A2 )
: :
— 3 — 3
- £ |8 |2 |2 =
fE |£ |2 |: |g |2
[3] 3 [ [%] 3 [
? T | e | @ T | @
Dual IR Ex/CO,:
Dual IR Ex [%UEG] 0 bis 100 20 ja | nein 40 nein | ja
Dual IR CO; [Vol.-%] 0bis 5 0,5 ja | nein| 1,0 | nein| ja
IR Ex [%UEG] 0 bis 100 20 ja nein 40 nein ja
IR CO,, [Vol.-%)] 0 bis 5 0,5 ja nein 1,0 nein ja
XXS O, [Vol.-%] 0 bis 25 192 | nein | ja 23 nein | ja
XXS CO [ppm] 0 bis 2000 30 ja nein 60 nein ja

XXS CO HC [ppm] 0 bis 10.000 600 ja nein | 1.200 | nein ja
XXS CO H,-CP [ppm] | O bis 2.000 30 ja nein 60 nein ja

XXS H, [ppm] 0 bis 2.000 200 ja nein 400 nein ja
XXS H,S [ppm] 0 bis 200 10 ja nein 20 nein ja
XXS H,S LC [ppm] 0 bis 100 1,6 ja nein 3,2 nein ja

XXS H,S HC [ppm] 0 bis 1.000 100 ja nein 200 nein ja
XXS H,S/CO [ppm] | O bis 200 HoS | 10 HoS | 5 nein |20 H2S | nein | ja

010 2.000CO | 30 CO 60 CO
XXS NO [ppm] 0 bis 200 25 ja nein 50 nein ja
XXS NO, [ppm] 0 bis 50 5 ja nein 10 nein ja
XXS SO, [ppm] 0 bis 100 1 ja nein 2 nein ja
XXS PHj; [ppm] 0 bis 20 0,1 ja nein 0,2 nein ja
XXS PH; HC [ppm] 0 bis 1.000 5 ja nein 10 nein ja
XXS HCN [ppm] 0 bis 50 10 ja nein 20 nein ja
XXS NH3 [ppm] 0 bis 300 50 ja nein 100 nein ja
XXS CO, [Vol.-%] 0 bis 5 0,5 ja nein 1 nein ja
XXS Cl, [ppm] 0 bis 20 0,5 ja nein 1 nein ja
XXS H, HC [Vol.-%] 0 bis 4 0,8 ja nein 1,6 nein ja
XXS OV [ppm] 0 bis 50 10 ja nein 20 nein ja
XXS OV A [ppm] 0 bis 50 10 ja nein 20 nein ja

1) Abweichende Einstellungen kdnnen bei der Lieferung kundenspezifisch gewahlt werden.
Die aktuelle Einstellung kann mit der Software Drager CC-Vision gepriift und verandert werden.
Eine fiir Dréager X-am 5600 nutzbare Version von Drager CC-Vision liegt dem Gerat auf CD bei.

2 Bei O, ist A1 die untere Alarmschwelle: Alarm bei Unterschreitung.

1



Konfiguration

Standard-Geratekonfiguration

Funktionspriifung mit Gas (Bump Test)  Aus
im Quick-Menu

Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage Ein
im Quick-Menii V) 2

Wasserstoffverrechnung® Ein

Lebenszeichen - nur optisch Ein

Ausschalten ) gesperrt bei A2

UEG-Faktor ")

— chy 4.4 (4,4 Vol.-% entsprechen 100 %

— H, UEG)
4,0 (4,0 Vol.-% entsprechen 100 %
UEG)

Mittelungszeit 7 15 Minuten fur STEL

8 Stunden fir TWA

1) Abweichende Einstellungen kdnnen bei der Lieferung kundenspezifisch gewahlt werden. Die
aktuelle Einstellung kann mit der PC-Software Drager CC-Vision gepriift und verandert werden.
Eine fur Dréager X-am 5600 nutzbare Version von Drager CC-Vision liegt dem Gerat auf CD bei.

2  Die Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage wird von dem DragerSensor Dual IR CO, und dem

DragerSensor IR CO, nicht unterstitzt.

3)  Bei aktiviertem DragerSensor XXS H2 HC (68 12 025) und aktiviertem Ex-Kanal des DragerSen-
sor DUAL IR Ex/CQO2 (68 11 960) oder DragerSensor IR Ex (68 12 180).

Durch die Aktivierung der H,-Verrechnung wird die UEG-Gaskonzentration des akti-
vierten DrégerSensor XXS H, HC (6812025) zu der UEG-Gaskonzentration des akti-
vierten DragerSensor Dual IR EX/CO, (6811960) oder des aktivierten DragerSensor IR
Ex (6812180) hinzuaddiert und im Display an der Stelle der IR Ex Anzeige ausgege-
ben.

HINWEIS

Zuvor eingestellte Alarmschwellen bleiben erhalten, so dass bei Anwesenheit von
Wasserstoff (H,) der Alarm des IR Ex-Kanals unter Umstanden friiher ausgeldst wird.

Standard-Konfiguration verandern: siehe “Gerat konfigurieren” auf Seite 25.

A WARNUNG

Nach einer Grundinitialisation mit der PC-Software Drager CC-Vision kénnen indivi-
duelle Alarm-Einstellungen verandert worden sein.

12



Erste Inbetriebnahme

Erste Inbetriebnahme

Vor der ersten Benutzung des Gerétes sind die beiliegenden Batterien bzw. eine gela-
dene NiMH-Versorgungseinheit T4 (Bestell-Nr. 83 18 704) einzusetzen, siehe Batterien

wechseln, Seite 54.
Akkus gegebenenfalls laden, Seite 55.

Das Dréager X-am 5600 ist betriebsbereit.

13



Betrieb

Betrieb

Gerat einschalten

©K-Taste ca. 3 Sekunden gedriickt halten, bis der im Display angezeigte Countdown
» 3.2.1 « abgelaufen ist.

Es werden kurzzeitig alle Display-Segmente, der optische, der akustische sowie der
Vibrationsalarm aktiviert.

Die Software Version wird angezeigt.

Das Gerat flihrt einen Selbsttest durch.

Der als nachstes zur Kalibration/Justage anstehende Sensor wird mit den verblei-
benden Tagen bis zur nachsten Kalibration/Justage angezeigt z. B.

» chy %UEG CAL 123 «.

Die Zeit bis zum Ablauf des Bumptestintervalls wird in Tagen angezeigt, z.B.

» bt 2 «.

Alle Alarmschwellen A1 und A2 sowie » @) « (TWA)) und » (® « (STEL)") fiir
H,S, CO und gegebenenfalls CO, werden nacheinander angezeigt.

Wahrend der Einlaufphase der Sensoren blinkt die jeweilige Anzeige des Mess-
wertes und das Sondersymbol » @ « (fir Warnhinweis) wird angezeigt. In der Ein-
laufphase der Sensoren erfolgt keine Alarmierung.

©K-Taste driicken, um die Anzeige der Einschaltsequenz abzubrechen.

Gerat ausschalten

")

14

©w-Taste und @-Taste gleichzeitig gedriickt halten, bis der im Display angezeigte
Countdown » 3. 2 . 1 « abgelaufen ist.

Bevor das Gerat abschaltet, werden kurzzeitig der optische, der akustische sowie
der Vibrationsalarm aktiviert.

Nur wenn in Geratekonfiguration aktiviert. Auslieferungszustand: nicht aktiviert.



Betrieb

Vor Betreten des Arbeitsplatzes

A WARNUNG

Vor sicherheitsrelevanten Messungen die Kalibrierung tberprifen und gegebenen-
falls justieren. Eine Funktionspriifung mit Gas (Bump Test) muss entsprechend den
nationalen Regelungen durchgefiihrt werden.

Fehlerhafte Kalibrierung kann zu falschen Messergebnissen fiihren und somit auch
schwere Gesundheitsschaden verursachen.

® Gerat einschalten, die aktuellen Messwerte werden im Display angezeigt.
® Einen Warn- » [ « bzw. Stérungshinweis » B « beachten.

M Das Gerat kann normal betrieben werden. Sollte der Warnhinweis nicht
wiahrend des Betriebes selbsttatig verloschen, muss das Gerat nach dem Nut-
zungsende gewartet werden.

[l Das Gerat ist nicht messbereit und muss gewartet werden.

— Wenn eines dieser Sondersymbole angezeigt wird, sind entsprechende Maf3nah-
men, siehe Seite 27 bis Seite 30, durchzufiihren.

e Uberpriifen, dass die Gaseintrittsdffnung am Gerat nicht verdeckt und/oder ver-
dreckt ist.

15



Betrieb

Wahrend des Betriebes

Im Betrieb werden die Messwerte fir jedes Messgas angezeigt.
Wenn ein Messbereich lberschritten wird oder eine Negativ-Drift auftritt, erscheint statt

der Messwertanzeige folgende Anzeige:

» I~ 7 «  (zu hohe Konzentration) oder

» = = « (zu hohe Konzentration beim Ex-Kanal) oder
» L L « (Negativ-Drift).

— Hohe Gaskonzentrationen kénnen von O,-Mangel begleitet werden.

— Liegt ein Alarm vor, werden entsprechende Anzeigen, der optische, der akustische
sowie der Vibrationsalarm aktiviert — siehe “Alarme erkennen” auf Seite 22.

— Nach einer kurzfristigen Messbereichstiberschreitung der EC-Messkanale (bis zu
einer Stunde) ist eine Uberprifung der Messkanale nicht notwendig.

16



Betrieb

Info-Mode aufrufen
® |Im Messbetrieb die @¥-Taste fiir ca. 3 Sekunden driicken.

Beim Vorliegen von Warnungen oder Stérungen werden die entsprechenden Hinweis-

bzw. Fehlercodes angezeigt (Seite 27 bis Seite 32).

Nacheinander @x)-Taste driicken fiir die nachste Anzeige.

Es werden die Spitzenwerte sowie die Expositionswerte TWA”) und STEL" angezeigt
Warnhinweise werden angezeigt. Zahlencodes der Warnhinweise: siehe
Seite 27.

-Taste

Stérungshinweise werden angezeigt. Zahlencodes der Stérungshinweise:
siehe Seite 30.

-Taste

2 die Spitzenwerte (Peak) = die maximalen Messwerte bei z.B. CO, H,S, ...
oder die minimalen Messwerte bei O, innerhalb des Speicherintervalls wer-
den angezeigt

©K-Taste
@ die Mittelwerte der Expositionen bezogen auf eine Schicht von z.B. 8 Stunden
(TWA) aller fiir die Expositionsauswertung aktiven Sensoren werden ange-
zeigt
©K-Taste
Q die Kurzzeitwerte (STEL) = Mittelwerte der Konzentrationen Uber die Mittel-
wertdauer aller fur die Expositionsauswertung aktiven Sensoren werden
angezeigt

-Taste

Gerat ist wieder im Messbetrieb

— Wird 10 Sekunden keine Taste betatigt, kehrt das Gerat automatisch in den Mess-
betrieb zurtck.

Info-Off Mode aufrufen

Bei ausgeschaltetem Gerit die @ -Taste driicken.
Fir alle Kanale werden Gasname, Messeinheit und Messbereichsendwert angezeigt.

Ein nochmaliges Driicken der 0K -Taste beendet den Info-Off-Mode (oder durch Time-
out).

) Nur wenn in Geratekonfiguration aktiviert. Auslieferungszustand: nicht aktiviert.

17



Betrieb

Quick-Meni aufrufen

— Bei Lieferung ist nur die Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage im Quick Meni
aktiviert. Mit der PC-Software Drager CC-Vision kann der Bump Test fiir das Quick
Menu aktiviert werden und/oder die Funktion zum Anzeigen und Léscher der Spit-
zenwerte.

® |Im Messbetrieb die @)-Taste dreimal driicken.
Sind keine Funktionen im Quick-Men( aktiviert, bleibt das Gerat im Messbetrieb.

— Die aktivierten Funktionen des Quick-Menis kénnen durch Driicken der @-Taste
angewahlt werden.

® @©x-Taste driicken, um die gewahlte Funktion aufzurufen.

Mogliche Funktionen des Quick-Meniis
‘/n Funktionsprifung mit Gas (Bump Test), siehe Seite 36.

N Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage, siehe Seite 44. 1

-

2 Anzeigen und Léschen der Spitzenwerte, siehe unten.

® P-Taste driicken um die aktive Funktion abzubrechen und in den Messbetrieb zu
wechseln.

— Wird 60 Sekunden keine Taste betatigt, kehrt das Gerat automatisch in den Mess-
betrieb zuriick.

1) Die Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage wird von dem DragerSensor Dual IR CO, und dem
DragerSensor IR CO, nicht unterstiitzt. Eine Nullpunkt-Kalibrierung / -Justage dieser Sensoren
kann mittels der PC-Software Drager CC-Vision vorgenommen werden. Hierbei ist ein geeig-
netes Nullgas, das frei von Kohlenstoffdioxid ist (z.B. N,), zu verwenden.
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Quick-Menii "Anzeige und
Loschen der Spitzenwerte"

Nach Auswahl der Funktion werden die
aktuellen Spitzenwerte angezeigt, gleich-
zeitig wird im Display das Sondersymbol
Spitzenwerte angezeigt.

® Durch gleichzeitiges Driicken der @-
Taste und der @y-Taste werden die
Spitzenwerte geldscht und es er-
scheint z. B. nebenstehendes Display

® Durch Driicken der @v-Taste wird die
Funktion beendet.

Betrieb

B R RN N N

(" co:

ppm

Vol% ::“::
e 1)
Vo 209
Cco N
ppm K]
H2S

w0
NH3 N

Y
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Betrieb

Kalibriermenii aufrufen

20

Der Zugang zu dem Kalibriermenu ist nur durch Eingabe eines Passwortes mdglich.

Passwort bei Lieferung: » 001 «

Das bei Lieferung eingestellte Passwort kann mit der PC-Software Drager CC-

Vision geandert werden.

Im Messbetrieb die @ -Taste mindestens 4 Sekunden lang driicken.
Die Funktion zur Eingabe des Passwortes wird aufgerufen.

Das Sondersymbol » @ « (fur die Funktion zur Eingabe des Passwortes) wird an-

gezeigt.

Das Display zeigt » 000 « an, wobei
die erste Ziffer blinkt.

Mit der @ -Taste die blinkende Ziffer
einstellen.

©K-Taste drlicken, die zweite Ziffer
blinkt.

Mit der @ -Taste die blinkende Ziffer
einstellen.

©K-Taste driicken, die dritte Ziffer
blinkt.

Mit der @-Taste die blinkende Ziffer
einstellen.

©K-Taste dricken, um die Eingabe
des komplett eingestellten Passwortes
zu bestatigen.

Die Funktionen des KalibriermenUls
konnen jetzt durch Driicken der @-
Taste angewahlt werden.

©K-Taste driicken, um die gewahlte
Funktion aufzurufen.

!

02333072_01.¢j
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Betrieb

Funktionen des Kalbriermeniis
\fe Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage, siehe Seite 44. D

-
b 1-Knopf-Kalibrierung/Justage, siehe Seite 46.
n Einzelgas-Kalibrierung/Justage, siehe Seite 48.

® P-Taste driicken um die aktive Funktion abzubrechen.

— Wird 10 Minuten keine Taste betétigt, kehrt das Gerat automatisch in den Messbe-
trieb zurtick.

1) Die Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage wird von dem DragerSensor Dual IR CO, und dem
DragerSensor IR CO, nicht unterstitzt. Eine Nullpunkt-Kalibrierung / -Justage dieser Sensoren
kann mittels der PC-Software Drager CC-Vision vorgenommen werden. Hierbei ist ein geeig-
netes Nullgas, das frei von Kohlenstoffdioxid ist (z.B. N,), zu verwenden.
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Alarme erkennen

Alarme erkennen

Ein Alarm wird optisch, akustisch und durch Vibration im angegebenen Rhythmus
angezeigt.

Konzentrations-Voralarm A1

Unterbrochene Alarmmeldung: n n n
Anzeige » A1 « und Messwert im Wechsel: nicht fir O,!

— Der Voralarm A1 ist nicht selbsthaltend und erlischt, wenn die Konzentration unter
die Alarmschwelle A1 gefallen ist.

— Bei A1 ertont ein Einfachton und die Alarm LED blinkt.

Voralarm quittieren:

® (©x-Taste driicken, nur der akustische Alarm und der Vibrationsalarm werden abge-
schaltet.

Konzentrations-Hauptalarm A2

Unterbrochene Alarmmeldung: Mn__rnn__rn

Anzeige » A2 « und Messwert im Wechsel:
Bei A2 ertont ein Doppelton und die Alarm LED blinkt doppelt.
Fur O,: » A1 « und Messwert im Wechsel = Sauerstoffmangel

» A2 « und Messwert im Wechsel = Sauerstoffiiberschuss

A WARNUNG

Lebensgefahr! Bereich sofort verlassen. Ein Hauptalarm ist selbst-
haltend und nicht quittierbar.

Erst nach dem Verlassen des Bereiches, wenn die Konzentration unter die Alarm-
schwelle A2 gefallen ist:
® (©R-Taste driicken, die Alarmmeldungen werden abgeschaltet.

Expositionsalarm STEL / TWA

Unterbrochene Alarmmeldung: M__nmn_nn

Anzeige » A2 « und » @ « (TWA) bzw. » Q « (STEL) und Mess-
wert im Wechsel:

A WARNUNG

Gesundheitsgefahrdung! Bereich sofort verlassen.
Der Arbeitseinsatz der Person muss nach diesem Alarm entspre-
chend den nationalen Vorschriften geregelt werden.

— STEL- und TWA-Alarme sind nicht quittierbar.
® Gerat ausschalten. Die Werte fiir die Expositionsauswertung sind nach dem erneu-
ten Einschalten geldscht.
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Alarme erkennen

Batterie-Voralarm

Unterbrochene Alarmmeldung: mn n mn
Blinkendes Sondersymbol » [ « auf der rechten Seite des Displays:

Voralarm quittieren:

® (©x-Taste driicken, nur der akustische Alarm und der Vibrationsalarm werden abge-
schaltet.

— Die Batterie halt nach dem ersten Batterie-Voralarm noch ca. 20 Minuten.

Batterie-Hauptalarm

Unterbrochene Alarmmeldung: Mn_nn_nn
Blinkendes Sondersymbol » [] « auf der rechten Seite des Displays:

Der Batterie Hauptalarm ist nicht quittierbar:

— Das Gerét schaltet sich nach 10 Sekunden automatisch aus.

— Bevor das Geréat abschaltet, werden kurzzeitig der optische, der akustische sowie
der Vibrationsalarm aktiviert.

Geratealarm

Unterbrochene Alarmmeldung: _Mnnnnnn
Sondersymbol » B « auf der rechten Seite des Displays:

— Das Gerat bzw. ein oder mehrere Sensorkanéle sind nicht betriebsbereit.

— AbhilfemaBnahmen, siehe Seite 27 bis Seite 32.

® Falls notwendig, den Service von Drager Safety mit der Behebung des Fehlers
beauftragen.
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Betrieb mit Pumpe

Betrieb mit Pumpe

Mit Drager Pump X-am 1/2/5000

Zubehor:
Drager Pump X-am 1/2/5000, Probenahmeschlauch und Sonden, siehe Bestell-Liste,
siehe “Zubehor” auf Seite 66.

Inbetriebnahme und Durchfiihrung der Messung:

siehe Gebrauchsanweisung der Drager Pump X-am 1/2/5000.

Mit Handpumpenadapter und Gummiballpumpe

Zubehor:
Handpumpenadapter, Gummiballpumpe, Probenahmeschlauch und Sonden, siehe
Bestell-Liste, siehe “Zubehor” auf Seite 66.

Inbetriebnahme und Durchfiihrung der Messung:

siehe Gebrauchsanweisung des verwendeten Zubehors.

Beim Messbetrieb mit Pumpe beachten

24

Spulzeit abwarten.

Vor jeder Messung Drager Probenahmeschlauch oder Drager Sonden mit der zu
messenden Luftprobe spulen.

Die Spulphase ist notwendig, um alle Einfliisse zu eliminieren bzw. zu minimieren,
die bei der Verwendung eines Probenahmeschlauches bzw. einer Sonde auftreten
koénnen, z. B. Memory-Effekte, Totvolumen.

Die Dauer der Splilphase ist von Faktoren abhangig wie, z.B. Art und Konzentration
des zu messenden Gases oder Dampfes, Material, Lange, Durchmesser und Alter
des Probenahmeschlauches bzw. der Sonde. Als "Faustregel" kann bei Verwen-
dung eines Probenahmeschlauches (fabrikneu, trocken, sauber) eine typische Spiil-
zeit von ca. 3 Sekunden je Meter angenommen werden. Diese Splilzeit gilt
zusatzlich zur Sensor-Ansprechzeit (siehe Gebrauchsanweisung der verwendeten
DragerSensoren).

Beispiel:

bei einem 10 m langen Probenahmeschlauch betragt die Spulzeit ca. 30 Sekunden
und die Sensor-Ansprechzeit zusatzlich ca. 60 Sekunden, die Gesamtzeit vor Able-
sen des Gasmessgerates betragt ca. 90 Sekunden.

Der Durchfluss Alarm verzdgert sich in Abhangigkeit der Schlauchlange um 10 bis
30 Sekunden.



Gerat konfigurieren

Gerét konfigurieren

Um ein Gerat mit Standard-Konfiguration individuell zu konfigurieren, ist das Gerat mit

einem PC zu verbinden.

USB DIRA mit USB-Kabel
(Bestell-Nr. 83 17 409)

® ->
i
()

Kalibrier-Cradle (Bestell-Nr. 83 18 752)

mit eingesteckten
USB DIRA mit USB-Kabel (Bestell-Nr. 83 17 409)

1
o w USB 1.1/ COM

Drager

CC-Vision

Dréger
CC-Vision

t 3

o;}@mi :4

E-Cal Modul Drager X-am 125
(Bestell-Nr. 83 18 754)

>

Drager
CC-Vision
E-Cal

Das Konfigurieren wird mit der installierten PC-Software Drager CC-Vision durchge-

fuhrt.
® Dokumentation und Online-Hilfe der Software beachten.

— Eine fur Drager X-am 5600 nutzbare Version von Drager CC-Vision liegt dem Geréat

auf CD bei.
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Datenspeicher auslesen und grafisch darstellen

Datenspeicher auslesen und grafisch darstellen

Um den Datenspeicher des Gerates auszulesen und grafisch dazustellen, ist das Gerat

mit einem PC zu verbinden.

1

(S

Jasein

-
-

e,

Tt

USB DIRA mit USB-Kabel
(Bestell-Nr. 83 17 409)

mit eingesteckten

Kalibrier-Cradle (Bestell-Nr. 83 18 752)

'"'i

USB DIRA mit USB-Kabel (Bestell-Nr. 83 17 409)

USB 1.1/ COM

USB 1.1

Drager
GasVision

Drager
GasVision

=

E-Cal Modul Drag
(Bestell-Nr. 83 18

er X-am 125
754)

o

Drager
GasVision
E-Cal

Das Auslesen und die Darstellung des Datenspeichers wird mit der installierten PC-
Software Drager GasVision durchgefiihrt.
® Dokumentation und Online-Hilfe der Software beachten.
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Stérungen, Ursache und Abhilfe

Storungen, Ursache und Abhilfe

Storung

Ursache

Abhilfe

Gerat lasst sich nicht
einschalten

Versorgungseinheit entla-
den

Versorgungseinheit aufladen,
Seite 55.

Alkali Batterien entladen

Neue Akali Batterien einlegen,
Seite 54.

Gerat lasst sich nicht
ausschalten

Gerat befindet sich nicht im
Messbetrieb

Messbetrieb anwahlen.

Gerat ist auf ,Ausschalten
verboten“ konfiguriert

Gerat mit Drager CC-Vision
auf ,Ausschalten erlaubt”
konfigurieren.

Anzeige » — -«

Messbereich falsch kalib-
riert/justiert

Messbereich neu kalibrieren/
justieren, Seite 43.

Elektronik oder Sensoren
defekt

Vom Service instandsetzen
lassen.

Anzeige der Zahlencodes fir Warn- und Stérungshinweise iber den Info-Mode,

Seite 17.

Warnhinweise

Sondersymbol » [ «
und angezeigter Zahlen-
code:

Ursache

Abhilfe

152 Nutzungsdauer-Zahler des |Nutzungsdauer-Zahler mittels
Kunden demnéchst abge- |Drager CC-Vision neu setzen.
laufen
153 Datenspeicher zu 90 % voll |Datenspeicher demnachst
auslesen und dann wieder
I6schen.

154 Datenspeicher voll Datenspeicher auslesen und
I6schen.

155 Intervall fir die Funktions- |Funktionspriifung durchfiih-
prifung mit Gas (Bump ren, Seite 36.

Test) abgelaufen

159 Kalibrieren/Justieren nicht

mdglich. Meni-Funktion
kann nicht durchgefiihrt
werden, da ein Hinweis vor-
liegt, der die Funktion ver-
hindert (z. B. einlaufende
Sensoren).

Hinweiscode uber Info-Meni
ermitteln und gegebenenfalls
abstellen.
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Stérungen, Ursache und Abhilfe

Sondersymbol » [ «
und angezeigter Zahlen-
code:

Ursache

Abhilfe

351 DragerSensor XXS EC1 Einlaufzeit abwarten.
lauft ein

352 DragerSensor XXS EC1 Einlaufzeit abwarten.
lauft ein

353 EC1-Konzentration ist in Frischluft-Kalibrierung/Null-
den negativen Bereich punkt-Justage durchfiihren,
gedriftet Seite 44.

354 Temperatur zu hoch Gerat im zulassigen Tempera-

turbereich betreiben.

355 Temperatur zu niedrig Gerat im zulassigen Tempera-

turbereich betreiben.

356 Kalibrierinterval fir Drager- |Empfindlichkeits-Kalibrierung/
Sensor XXS EC1 ist abge- |Justage fir DragerSensor
laufen XXS EC1 durchfihren,

Seite 48.

451 DragerSensor XXS EC2 Einlaufzeit abwarten.
lauft ein

452 DragerSensor XXS EC2 Einlaufzeit abwarten.
lauft ein

453 EC2 -Konzentration ist in Frischluft-Kalibrierung/Jus-
den negativen Bereich tage durchfiihren, Seite 44.
gedriftet

454 Temperatur zu hoch Gerat im zulassigen Tempera-

turbereich betreiben.

455 Temperatur zu niedrig Gerat im zulassigen Tempera-

turbereich betreiben.

456 Kalibrierinterval fir Drager- |Empfindlichkeits-Kalibrierung/
Sensor XXS EC2 ist abge- |Justage fir DragerSensor
laufen XXS EC 3 durchfiihren,

Seite 48.

551 DragerSensor XXS EC3 Einlaufzeit abwarten.
lauft ein

552 DragerSensor XXS EC3 Einlaufzeit abwarten.
lauft ein

553 EC3 -Konzentration ist in Frischluft-Kalibrierung/Null-

den negativen Bereich
gedriftet

punkt-Justage durchfihren,
Seite 44.
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Stérungen, Ursache und Abhilfe

Sondersymbol » [ «
und angezeigter Zahlen-
code:

Ursache

Abhilfe

554 Temperatur zu hoch Gerat im zulassigen Tempera-

turbereich betreiben.

555 Temperatur zu niedrig Gerat im zuldssigen Tempera-

turbereich betreiben.

556 Kalibrierinterval fir Drager- |Empfindlichkeits-Kalibrierung/
Sensor XXS EC3 ist abge- |Justage fiir DragerSensor
laufen XXS EC 3 durchfuhren,

Seite 48.

557 Kalibrierinterval fir die Empfindlichkeits-Kalibrierung/
Kompensations-Elektrode |Justage flr die Kompensa-
ist abgelaufen tions-Elektrode durchfiihren.

651 DragerSensor XXS EC 4 Einlaufzeit abwarten.
lauft ein

652 DragerSensor XXS EC 4 Einlaufzeit abwarten.
lauft ein

653 EC 4 -Konzentration istin | Frischluft-Kalibrierung/Null-
den negativen Bereich punkt-Justage durchfiihren,
gedriftet Seite 44.

654 Temperatur zu hoch Gerat im zulassigen Tempera-

turbereich betreiben.

655 Temperatur zu niedrig Gerat im zuldssigen Tempera-

turbereich betreiben.

656 Kalibrierinterval fir Drager- |Empfindlichkeits-Kalibrierung/
Sensor XXS EC 4 ist abge- |Justage fiir DragerSensor
laufen XXS8 EC 4 durchfuhren,

Seite 48.

751 DragerSensor IR CO, lauft |Einlaufzeit abwarten.
ein

752 DragerSensor IR CO,, lauft |Einlaufzeit abwarten.
ein

753 IR CO,-Konzentration ist in |Frischluft-Kalibrierung/Null-
den negativen Bereich punkt-Justage durchfihren,
gedriftet Seite 44.

754 Temperatur zu hoch Gerat im zulassigen Tempera-

turbereich betreiben.

755 Temperatur zu niedrig Gerat im zulassigen Tempera-

turbereich betreiben.
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Stérungen, Ursache und Abhilfe

Sondersymbol » [ «
und angezeigter Zahlen-
code:

Ursache

Abhilfe

756 Kalibrierinterval fir Drager- |Empfindlichkeits-Kalibrierung/
Sensor IR CO, ist abgelau- |Justage fir DradgerSensor IR
fen CO, durchflihren, Seite 48.
851 DragerSensor IR Ex 1auft  |Einlaufzeit abwarten.
ein
852 DragerSensor IR Ex l1auft  |Einlaufzeit abwarten.
ein
853 IR Ex-Konzentration ist in  |Frischluft-Kalibrierung/Null-
den negativen Bereich punkt-Justage durchfiihren,
gedriftet Seite 44.
854 Temperatur zu hoch Gerat im zulassigen Tempera-
turbereich betreiben.
855 Temperatur zu niedrig Gerét im zuldssigen Tempera-
turbereich betreiben.
856 Kalibrierinterval fir Drager- |Empfindlichkeits-Kalibrierung/

Sensor IR Ex ist abgelaufen

Justage fiir DragerSensor IR
Ex durchfihren, Seite 48.

Storungshinweise

Sondersymbol » [ «
und angezeigter Zahlen-
code:

Ursache

Abhilfe

102 Nutzungsdauer-Zahler des |Nutzungsdauer-Zahler mittels
Kunden abgelaufen Drager CC-Vision neu setzen.

103 Gerat defekt Geréat vom Service instandset-

zen lassen.

104 Prifsummenfehler Pro- Gerat vom Service instandset-
gramm-Code zen lassen.

105 Bumptest-Intervall abgelau- | Bumptest durchfihren,
fen Seite 41.

106 Kalibrierintervall abgelau- |Empfindlichkeits-Kalibrierung/
fen (mindestens 1 Kalibrier- |Justage durchfiihren, Seite 46
intervall ist abgelaufen) bzw. Seite 48.

107 Bumptestfehler (mindes- Bumptest durchfiihren,

tens 1 Kanal hat einen
Bumptestfehler)

Seite 41 oder Empfindlich-
keits-Kalibrierung/Justage
durchfiihren, Seite 46 bzw.
Seite 48.
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Stérungen, Ursache und Abhilfe

Sondersymbol » [ « Ursache Abhilfe

und angezeigter Zahlen-

code:

108 Gerat defekt Gerat vom Service instandset-

zen lassen.

109 Meni-Funktion kann nicht |Fehlercode tber Info-Menii
durchgefiihrt werden, da ein |ermitteln und gegebenenfalls
Fehler vorliegt. abstellen.

301 Keine gultige Nullpunkt- Frischluft-Kalibrierung/Null-
Kalibrierung/Justage des punkt-Justage durchfihren,
Drager Sensors XXS EC1 |Seite 44.

302 Keine gultige Empfindlich- |Empfindlichkeits-Kalibrierung/
keits-Kalibrierung/Justage |Justage durchfiihren. Seite 48
des Drager Sensors XXS  |bzw. Frischluft-Kalibrierung/
EC1 Nullpunkt-Justage durchfiih-

ren, Seite 44.

303 Messwert des Drager Sen- |Frischluft-Kalibrierung/Null-
sors XXS EC 1 liegtim punkt-Justage durchfiihren,
negativen Bereich Seite 44.

304 Drager Sensor XXS EC1 Drager Sensor XXS EC1
nicht gesteckt Uberprufen, Seite 58.

305 Fehler bei der Funktions- Funktionsprifung wiederho-
prifung mit Gas (Bump len, gegebenenfalls den Dra-
Test) des Drager Sensors  |ger Sensor XXS EC1
XXS EC1 kalibrieren oder auswech-

seln, Seite 58.

401 Keine gultige Nullpunkt- Frischluft-Kalibrierung/Null-
Kalibrierung/Justage des punkt-Justage durchfiihren,
Drager Sensors XXS EC2 |Seite 44.

402 Keine gultige Empfindlich- |Empfindlichkeits-Kalibrierung/
keits-Kalibrierung/Justage |Justage durchfiihren,
des Drager Sensors XXS  |Seite 48.

EC2

403 Messwert des Drager Sen- |Frischluft-Kalibrierung/Null-
sors XXS EC 2 liegtim punkt-Justage durchfihren,
negativen Bereich Seite 44.

404 DragerSensor XXS EC2 Drager Sensor XXS EC2
nicht gesteckt Uberpriifen, Seite 58.

405 Fehler bei der Funktions- Funktionspriifung wiederho-

prifung mit Gas (Bump
Test) des Drager Sensors
XXS EC2

len, gegebenenfalls den
Drager Sensor XXS EC2
kalibrieren oder auswech-
seln, Seite 58.
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Stérungen, Ursache und Abhilfe

Kalibrierung/Justage des
Drager Sensors XXS EC3

Sondersymbol » [ « Ursache Abhilfe

und angezeigter Zahlen-

code:

501 Keine gtiltige Nullpunkt- Frischluft-Kalibrierung/Null-

punkt-Justage durchfihren,
Seite 44.

502 Keine gultige Empfindlich-
keits-Kalibrierung/Justage

Empfindlichkeits-Kalibrierung/
Justage durchfiihren,

sors XXS EC3 liegt im
negativen Bereich

des Drager Sensors XXS |Seite 48.
EC3
503 Messwert des Drager Sen- |Frischluft-Kalibrierung/Null-

punkt-Justage durchfiihren,
Seite 44.

prifung mit Gas (Bump
Test) des Drager Sensors

504 Drager Sensor XXS EC3 Drager Sensor XXS EC3
nicht gesteckt Uberprufen, Seite 58.
505 Fehler bei der Funktions-  |Funktionsprifung wiederho-

len, gegebenenfalls den Dra-
ger Sensor XXS EC3

keits-Kalibrierung beim
Kompensations-Kanal

XXS EC3 kalibrieren oder auswech-
seln, Seite 58.
506 Keine gultige Empfindlich- |Empfindlichkeits-Kalibrierung/

Justage fiir die Kompensa-
tions-Elektrode durchfiihren.

601 Keine gultige Nullpunkt-
Kalibrierung/Justage des
Drager Sensors XXS EC 4

Frischluft-Kalibrierung/Null-
punkt-Justage durchfiihren,
Seite 44.

602 Keine gtiltige Empfindlich-
keits-Kalibrierung/Justage

Empfindlichkeits-Kalibrierung/
Justage durchfiihren,

sors XXS EC 4 liegtim
negativen Bereich

des Drager Sensors XXS |Seite 48.
EC 4
603 Messwert des Drager Sen- |Frischluft-Kalibrierung/Null-

punkt-Justage durchfihren,
Seite 44.

prifung mit Gas (Bump
Test) des Drager Sensors

604 Drager Sensor XXS EC 4 |Drager Sensor XXS EC 4
nicht gesteckt Uberpriifen, Seite 58.
605 Fehler bei der Funktions- Funktionspriifung wiederho-

len, gegebenenfalls den Dra-
ger Sensor XXS EC 4

Kalibrierung/Justage des
Dréager Sensors IR CO,

XXSEC4 kalibrieren oder auswech-
seln, Seite 58.
701 Keine gtiltige Nullpunkt- Frischluft-Kalibrierung/Null-

punkt-Justage durchfihren,
Seite 44.
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Stérungen, Ursache und Abhilfe

Sondersymbol » [ «
und angezeigter Zahlen-
code:

Ursache

Abhilfe

702 Keine gultige Empfindlich- |Empfindlichkeits-Kalibrierung/
keits-Kalibrierung/Justage |Justage durchfiihren. Seite 48
des Drager Sensors IR CO, |bzw. Frischluft-Kalibrierung/

Nullpunkt-Justage durchfiih-
ren, Seite 44.

703 Messwert des Drager Sen- |Frischluft-Kalibrierung/Null-
sors IR CO,, liegt im nega- |punkt-Justage durchfihren,
tiven Bereich Seite 44.

704 Drager Sensor IR CO5, nicht | Drager Sensor IR CO,, uiber-
gesteckt prifen, Seite 58.

705 Fehler bei der Funktions- Funktionspriifung wiederho-
prifung mit Gas (Bump len, gegebenenfalls den Dra-
Test) des Drager Sensors  |ger Sensor IR CO, kalibrieren
IR CO, oder auswechseln, Seite 58.

706 Fehler im Dréger Sensor IR |Drager Sensor IR CO, liber-
CO, prufen, Seite 58.

707 Fehler im Drager Sensor IR |Drager Sensor IR CO,, uber-
CO, prufen, Seite 58.

801 Keine giiltige Nullpunkt- Frischluft-Kalibrierung/Null-
Kalibrierung/Justage des punkt-Justage durchfiihren,
Drager Sensors IR Ex Seite 44.

802 Keine gultige Empfindlich- |Empfindlichkeits-Kalibrierung/
keits-Kalibrierung/Justage |Justage durchfiihren. Seite 48
des Drager Sensors IR Ex |bzw. Frischluft-Kalibrierung/

Nullpunkt-Justage durchfiih-
ren, Seite 44.

803 Messwert des Drager Sen- |Frischluft-Kalibrierung/Null-
sors IR Ex liegt im nega- punkt-Justage durchfihren,
tiven Bereich Seite 44.

804 Drager Sensor IR Ex nicht |Drager Sensor IR Ex tberpri-
gesteckt fen, Seite 58.

805 Fehler bei der Funktions- Funktionspriifung wiederho-
prifung mit Gas (Bump len, gegebenenfalls den Dra-
Test) des Drager Sensors  |ger Sensor IR Ex kalibrieren
IR Ex oder auswechseln, Seite 58.

806 Fehler im Drager Sensor IR |Dréager Sensor IR Ex tberpri-
Ex fen, Seite 58.

807 Fehler im Drager Sensor IR |Drager Sensor IR Ex Uberpru-

Ex

fen, Seite 58.
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Instandhaltung

Instandhaltungsintervalle

Das Geréat sollte jahrlich Inspektionen und Wartungen durch Fachleute unterzogen
werden (vergleiche: EN 60079-29-2 - Gasmessgerate - Auswahl, Installation, Einsatz
und Wartung von Geréaten fir die Messung von brennbaren Gasen und Sauerstoff;
EN 45544-4 — Elektrische Gerate fir die direkte Detektion und direkte Konzentrations-
messung toxischer Gase und Dampfe - Teil 4: Leitfaden fir die Auswahl, Installation,
Einsatz und Instandhaltung und nationale Regelungen).

Empfohlenes Kalibrierintervall fir die Messkanale Ex, CO,, O,, H,S, H, und CO:

6 Monate.

Empfohlenes Kalibrierintervall fir den Messkanal IR Ex/CO,: 12 Monate.

HINWEIS

Kalibrierintervalle anderer Gase: siehe Gebrauchsanweisung der jeweiligen
DragerSensoren.

® Je nach Gerateausstattung:
Alkali-Batterien wechseln oder Batterie laden — siehe Seite 54 bis Seite 55 — nach
jedem Einsatz, spatestens nach dem Ausldsen des Batteriealarms oder nach 2 Wo-
chen.

® Gerat kalibrieren/justieren — Seite 43.

— In regelmaRigen Absténden, entsprechend den verwendeten Sensoren und den
Einsatzbedingungen. Sensorspezifische Kalibrierdaten, siehe Gebrauchsanwei-
sungen/Datenblatter der verwendeten DréagerSensoren ),

— Vor sicherheitstechnisch relevanten Messungen soll ein Test von Nullpunkt und
Empfindlichkeit der Gerate entsprechend den nationalen Regelungen erfolgen.

® Inspektion durch Fachleute — jahrlich.

— Je nach sicherheitstechnischen Erwagungen, verfahrenstechnischen Gegeben-
heiten und geratetechnischen Erfordernissen ist die Lange der Inspektionsintervalle
auf den Einzelfall abzustimmen und gegebenenfalls zu verkirzen.

— Fur den Abschluss eines Service-Vertrages sowie fur Instandsetzungen empfehlen
wir den Service von Drager Safety.

® Sensoren wechseln, Seite 58 — bei Bedarf, wenn sich die Sensoren nicht mehr
kalibrieren/justieren lassen.

K Gebrauchsanweisungen/Datenblatter der verwendeten Sensoren liegen dem Gerat auf CD bei.
Siehe auch beiliegende Gebrauchsanweisungen und Datenblatter der verwendeten Sensoren.
Die Gebrauchsanweisungen/Datenblatter der verwendeten Sensoren kénnen auch unter fol-
gender Internetadresse herunter geladen werden:
http://www.draeger.com/DE/de/products/gas_detection/sensors/cin_draegersensor_xxs.jsp
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H,-Verrechnung

A WARNUNG

Nach jeder Aktivierung oder Deaktivierung der H,-Verrechnung sind die eingestellten
Alarmschwellen zu berprifen.

A WARNUNG

Bei einer manuellen Funktionspriifung ist der Einfluss der H,-Verrechnung entspre-
chend zu bertlcksichtigen.

Die Funktionalitét der H,-Verrechnung wird nur unterstiitzt, sofern ein

DragerSensor XXS H, HC zusammen mit einem DréagerSensor Dual IR EX/CO, oder
einem DragerSensor IR Ex Sensor im Drager X-am 5600 betrieben werden. Beide Ein-
heiten missen auf UEG eingestellt sein.

Die Verrechnung kann mittels der PC-Software Drager CC-Vision aktiviert und deakti-
viert werden.

Durch die Aktivierung der H,-Verrechnung wird die UEG-Gaskonzentration des akti-
vierten DragerSensor XXS H2 HC (68 12 025) zu der UEG-Gaskonzentration des akti-
vierten DragerSensor Dual IR EX/CO2 (68 11 960) oder des aktivierten DragerSensor

IR Ex (68 12 180) hinzuaddiert und im Display an der Stelle der IR Ex Anzeige ausge-
geben.

HINWEIS

Zuvor eingestellte Alarmschwellen bleiben erhalten, so dass bei Anwesenheit von
Wasserstoff (H,) der Alarm des IR Ex-Kanals unter Umstanden friiher ausgeldst wird.

HINWEIS

Die Aktivierung der Hy-Verrechnung ist von aufen am Gerét fiir den Anwender kennt-
lich zu machen (z.B. +Hy-Aufkleber).

HINWEIS

Eine eventuell aktivierte H,-Verrechnung wird automatisch wahrend einer manuellen
Kalibrierung, einer PC-Kalibrierung oder eines automatischen Bump Tests flr die
jeweilige Dauer voriibergehend deaktiviert.




Instandhaltung

Funktionspriifung mit Gas (Bump Test) durchfiihren

HINWEIS

Bei einer manuellen Funktionsprifung ist der Einfluss der H,-Verrechnung entspre-
chend zu berlicksichtigen.

HINWEIS

Eine eventuell aktivierte H,-Verrechnung wird automatisch wahrend einer manuellen
Kalibrierung, einer PC-Kalibrierung oder eines automatischen Bump Tests fir die
jeweilige Dauer vorliibergehend deaktiviert.

Manuelle Durchfithrung ohne Ergebnissdokumentation im Geratespeicher
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Prifgasflasche vorbereiten, dabei
muss der Volumenstrom 0,5 I/min be-
tragen und die Gaskonzentration h6-
her als die zu prifende
Alarmschwellenkonzentration sein.

Beispiel:

Prifgasflasche 68 11 132 = Mischgas
mit 50 ppm CO, 15 ppm H,S, 2 Vol.-
% CO,, 2,5 Vol.-% chy, 18 Vol.-% O,

Prifgasflasche 68 11 130 = Mischgas
mit 50 ppm CO, 15 ppm H,S, 2,5 Vol.-
% chy, 18 Vol.-% O,

Prifgasflasche mit dem Kalibrier-Cr-
adle (83 18 752) verbinden.

Prifgas in einen Abzug oder nach au-
Ren flhren (Schlauch am zweiten An-
schluss des Kalibrier-Cradles
anschliel3en).
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Instandhaltung

A WARNUNG

Gesundheitsgefahrdung! Priifgas niemals einatmen.
Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-Datenblatter beachten.

® Gerat einschalten und in den Kalibrier-Cradle einlegen — nach unten driicken, bis
zum Einrasten.

® Ventil der Priifgasflasche 6ffnen, damit Gas uber die Sensoren stromt.

® Warten, bis das Gerat die Priifgaskonzentration mit ausreichender Toleranz anzeigt:
z. B.
IREx: 20 % "
IRCO,: +20% ")
Op: 06 Vol..% D
TOX: 20 %

® Abhangig von der Priifgaskonzentration zeigt das Gerat beim Uberschreiten der
Alarmschwellen die Gaskonzentration im Wechsel mit » A1 « oder » A2 « an.

1) Bei Aufgabe des Drager-Mischgases (Bestell-Nr. 68 11 132) sollen die Anzeigen in diesem
Bereich liegen.
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Instandhaltung

Ventil der Prifgasflasche schlieRen und Gerat aus dem Kalibrier-Cradle herausneh-
men.

Wenn jetzt die Konzentrationen unter die A1 Alarmschwelle gefallen ist:

Alarm quittieren.

Wenn die Anzeigen nicht in den oben genannten Bereichen liegen:

Gerat kalibrieren/justieren, siehe Seite 43.

Meniigefiihrte Durchfiihrung mit Ergebnissdokumentation im Geratespeicher
Die Einstellung auf manuelle oder automatische Durchfiihrung des Bumptest erfolgt
mittels der PC-Software Drager CC-Vision.

Einstellung bei Auslieferung: automatischer Bumptest.

® Prifgasflasche vorbereiten, dabei
muss der Volumenstrom 0,5 I/min be- 0,5 L/min
tragen und die Gaskonzentration ho- <

her als die zu priifende <«
Alarmschwellenkonzentration sein.
Beispiel:

&t 9

Prifgasflasche 68 11 132 = Mischgas
mit 50 ppm CO, 15 ppm H,S, 2 Vol.-
% CO,, 2,5 Vol.-% chy, 18 Vol.-% O,

Prifgasflasche 68 11 130 = Mischgas
mit 50 ppm CO, 15 ppm H,S, 2,5 Vol.-
% chy, 18 Vol.-% O,

® Prifgasflasche mit dem Kalibrier-Cr-
adle (83 18 752) verbinden.

® Prufgas in einen Abzug oder nach au-
Ren fuhren (Schlauch am zweiten An-
schluss des Kalibrier-Cradles
anschlielen).

A WARNUNG

Gesundheitsgefahrdung! Priifgas niemals einatmen.
Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-Datenblatter beachten.

® Gerat einschalten und in den Kalibrier-Cradle einlegen — nach unten dricken, bis
zum Einrasten.

® Quick-MenU aufrufen und die Funktionsprifung mit Gas (Bump Test) anwahlen,
Seite 18.

38
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— Die aktuellen Gaskonzentrationen und
das Sondersymbol » va « (fir Bump
Test) blinken.

® (©®-Taste driicken um die Funktions-
prifung mit Gas zu starten.

® \/entil der Prifgasflasche 6ffnen, da-
mit Gas Uiber den Sensor stromt.

— Wenn die Gaskonzentration die
Alarmschwelle A 1 oder A 2 Gibersteigt,
erfolgt der entsprechende Alarm.

Die Funktionsprifung mit Gas been-
den:

Beim manuellen Bumptest:

Nach dem Erreichen der eingestellten

Bumptest-Konzentration:

® (©K-Taste driicken.

— Die Anzeige der aktuellen Gaskon-
zentration wechselt mit der Anzeige
» OK «.

— Der durchgeflihrte Bump Test wird mit
Ergebnis und Datum im Geratespei-
cher dokumentiert.

® \/entil der Prifgasflasche schlie3en
und Gerat aus dem Kalibrier-Cradle
herausnehmen.

— Wenn jetzt die Konzentrationen unter
die A1 Alarmschwellen gefallen sind,
wird in den Messbetrieb zuriick ge-
wechselt.

— Wenn wahrend der Funktionspriifung
innerhalb 1 Minute kein Alarm erfolgt
und der Begasungstest nicht durch
OK bestatigt wurde, wird der Fehla-
larm aktiviert, um einen Fehler anzu-
zeigen.

Instandhaltung
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Instandhaltung

— Der Stdérungshinweis » B « erscheint
und auf dem fehlerhaften Messkanal
wird anstatt des Messwertes » = = «
angezeigt.

® In diesem Fall die Funktionsprifung
mit Gas wiederholen oder Gerat kalib-
rieren/justieren, Seite 43.

Beim automatischen Bumptest:

Nach dem Erreichen der eingestellten

Bumptest-Konzentration:

— Die Anzeige der aktuellen
Gaskonzentration wechselt mit der
Anzeige » OK «.

— Der durchgeflihrte Bump Test wird mit
Ergebnis und Datum im Geratespei-
cher dokumentiert.

® \/entil der Prifgasflasche schlieen
und Gerat aus dem Kalibrier-Cradle
herausnehmen.

— Wenn jetzt die Konzentrationen unter
die A1 Alarmschwellen gefallen sind,
wird in den Messbetrieb zuriick ge-
wechselt.

— Wird die eingestellte Bumptest-Kon-
zentration innerhalb von 1 Minute nicht
erreicht, wird der Fehlalarm aktiviert,
um einen Fehler anzuzeigen.

— Der Stoérungshinweis » B « erscheint
und auf dem fehlerhaften Messkanal
wird anstatt des Messwertes » =« = «
angezeigt.

® In diesem Fall die Funktionsprifung
mit Gas wiederholen oder Gerat kalib-
rieren/justieren, Seite 43.

Die Funktionsprifung mit Gas kann auch
automatisch durchgefiihrt werden.

Fur diese Funktion ist die "Bump Test Sta-
tion" erforderlich, siehe Seite 41.
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Instandhaltung

Automatische Durchfiihrung mit der Bump Test Station

Voraussetzung:

Das Gerét ist zunachst fir die automatische Funktionspriifung mit Gas (Bump Test) mit

der PC-Software Drager CC-Vision zu konfigurieren.

— Gerét fur die automatische Funktionspriifung aktivieren.

— Zusammensetzung des Priifgases (Mischgas) — Standard bei Lieferung: 50 ppm
CO, 15 ppm H,S, 2,5 Vol.-% chy, 18 Vol.-% O,

— Festlegen, welche Messkanale an der automatischen Funktionspriifung teilnehmen.
Standardmafig nehmen alle Messkanale an der Funktionsprifung teil.

® Bump Test Station entsprechend der Anweisung vorbereiten.

® Gerat einschalten und in die Aufnahme der Bump Test Station bis zum Einrasten
einlegen.

— Die Funktionsprifung mit Gas wird automatisch gestartet. Das Sondersymbol
» vh « (fir Bump Test) blinkt.

Wenn die Gaskonzentration die Alarmschwelle A 1 oder A 2 Ubersteigt, erfolgt der ent-
sprechende Alarm, der nach ca. 10 Sekunden automatisch quittiert wird.

41
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Instandhaltung

AnschlieRend:

— Die Anzeige der aktuellen Gaskon-
zentration wechselt mit der Anzeige
» OK «. Der durchgefiihrte Bump Test
wird mit Ergebnis und Datum im Ge-
ratespeicher dokumentiert.

® Gerat aus der Bump Test Station her-
ausnehmen.

— Wenn jetzt die Konzentrationen unter
die A1 Alarmschwellen gefallen sind,
wird in den Messbetrieb zuriick ge-
wechselt.

— Wenn wahrend der Funktionspriifung
kein Alarm erfolgt und die aktuellen
Messwerte nicht die eingestellte Ziel-
konzentration erreichen, wird der Feh-
lalarm aktiviert, um einen Fehler
anzuzeigen.

— Der Storungshinweis » B « erscheint
und auf dem fehlerhaften Messkanal
wird anstatt des Messwertes » = = «
angezeigt.

® In diesem Fall die Funktionsprifung
mit Gas wiederholen oder Geréat kalib-
rieren/justieren, Seite 43.

Die Funktionsprifung mit Gas kann auch
manuell durchgefiihrt werden, siehe
Seite 36 und Seite 38.

Mit dem PC-Programm Drager CC-Vision
kann die Option "automatisches Kalibrie-
ren nach fehlerhaften Bumptest" freige-
schaltet werden.
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Instandhaltung

Gerat kalibrieren / justieren

HINWEIS

Eine eventuell aktivierte H,-Verrechnung wird automatisch wahrend einer manuellen
Kalibrierung, einer PC-Kalibrierung oder eines automatischen Bump Tests fiir die
jeweilige Dauer voriibergehend deaktiviert.

Gerate- und Kanalfehler kbnnen dazu filhren, dass eine Kalibrierung nicht méglich ist.
Vor der Kalibrierung/Justierung miissen die Sensoren eingelaufen sein!

Einlaufzeit: siehe Gebrauchsanweisungen/Datenblatter der eingebauten DragerSen-
soren (auf CD).

Kalibrierintervall:

— Entsprechende Angaben in den Gebrauchsanweisungen/Datenblattern der einge-
bauten DragerSensoren beachten. . "

— Bei kritischen Anwendungen in Anlehnung an EN 60079-29-2 ) bzw. EN 45544-4")
und nationale Regelungen. Wir empfehlen eine Kalibrierung aller Kanale nach
6 Monaten.

A WARNUNG

Gesundheitsgefahrdung! Priifgas niemals einatmen.
Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-Datenblatter beachten.

— Verbesserung der Nullpunkt-Genauigkeit — Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justa-
ge durchflihren, Seite 44.

— Empfindlichkeit aller Sensoren auf den Wert des Priifgases setzen — 1-Knopf-Kalib-
rierung/Justage durchfiihren, Seite 46.

— Empfindlichkeit eines Sensors auf den Wert des Priifgases setzen — Empfindlich-
keits-Kalibrierung/Justage, Seite 48.

") EN 60079-29-2 — Gasmessgerate - Auswahl, Installation, Einsatz und Wartung von Geréaten fir
die Messung von brennbaren Gasen und Sauerstoff.

EN 45544-4 — Elektrische Gerate flr die direkte Detektion und direkte Konzentrationsmessung
toxischer Gase und Dampfe — Teil 4: Leitfaden furr die Auswahl, Installation, Einsatz und Instand-
haltung.

)
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Instandhaltung

Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage durchfiihren

Zur Verbesserung der Nullpunkt-Genauigkeit kann eine Frischluft-Kalibrierung/Null-
punkt-Justage durchgefiihrt werden.

— Geréat an Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage, frei von Messgasen oder ande-
ren Storgasen.

— An der Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage nehmen nicht alle Sensoren teil.”)
Nicht eingelaufende oder fehlerhafte Sensoren verhindern eine Kalibration/Justage.
Bei Sensoren die einlaufen, erfolgt ein Hinweis » 1569 « mit dem Sondersymbol
» [ « (fur Warnhinweis).
Bei einem Sensor- oder Geratefehler erfolgt der Hinweis » 109 « mit dem Sonder-
symbol » B « (fir Stérungshinweis).
Nach 5 Sekunden wird der Hinweis geldscht und die Funktion wird im Menu wieder
angeboten.

— Bei der Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage wird der Nullpunkt aller Sensoren
(mit Ausnahme des DragerSensors XXS O,, Dual IR CO, und IR CO,) auf 0 gesetzt.
Bei dem DragerSensor XXS O, wird die Anzeige auf 20,9 Vol.-% gesetzt.

® Gerat einschalten.

Je nach Konfiguration des Geréates:

® Quick-Menu aufrufen und die Funktion
Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Jus- s R
tage anwahlen, Seite 18.
oder cha
. . . . %UEG
® Kalibriermenu aufrufen und die Funkti- 02
on Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt- Vol%
Justage anwahlen, Seite 20. co ,
ppm N
— Die aktuellen Gaskonzentrationen H2S
blinken. ppm
NH3
. o ppm 5
Wenn die Messwerte stabil sind: =
® (©v-Taste driicken um die Frischluft-

Kalibrierung/Nullpunkt-Justage durch-
zuftihren.

") Die Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage wird von dem DragerSensor Dual IR CO, und dem
DragerSensor IR CO, nicht unterstitzt. Eine Nullpunkt-Kalibrierung / -Justage dieser Sensoren
kann mittels der Software Drager CC-Vision vorgenommen werden. Hierbei ist ein geeignetes
Nullgas, das frei von Kohlenstoffdioxid ist (z.B. N5), zu verwenden.
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— Die Anzeige der aktuellen Gaskonzen-

tration wechselt mit der Anzeige

» OK «.

©K-Taste driicken um die Kalibrierung/
Justage zu verlassen oder ca. 5 Se-
kunden warten.

Wenn ein Fehler bei der Frischluft-Ka-
librierung/Nullpunkt-Justage aufgetre-
ten ist:

Der Stérungshinweis » B « erscheint
und anstatt des Messwertes wird fur
den betroffenen Sensor » = = « an-
gezeigt.

In diesem Fall Frischluft-Kalibrierung/
Nullpunkt-Justage wiederholen.
Gegebenenfalls Sensor wechseln,
Seite 58.
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Instandhaltung

1-Knopf-Kalibrierung/Justage durch-
fiihren

— An der 1-Knopf-Kalibrierung/Justage
nehmen alle Sensoren teil, die kalib-
rierbar sind.

— Bei der 1-Knopf-Kalibrierung/Justage
wird die Empfindlichkeit aller Sen-
soren auf den Wert des Priifgases ge-
setzt.

Bei Verwendung der Priifgasflasche:
68 11 132 = Mischgas mit

50 ppm CO, 15 ppm H,S, 2 Vol.-

% CO,, 2,5 Vol.-% chy, 18 Vol.-% O,.

— Bei Verwendung der Priifgasflasche:
68 11 130 = Mischgas mit 50 ppm CO,
15 ppm H5S, 2,5 Vol.-% chy,

18 Vol.-% 02

Wird ein Mischgas mit anderer
Zusammensetzung verwendet,
miissen die vorgegebenen Konzen-
trationswerte im Gerit auf die Ziel-
werte des verwendeten Mischgases
mit der PC-Software Drager CC-Vi-
sion gedndert werden.

® Prifgasflasche mit dem Kalibrier-Cr-
adle verbinden.

® Prifgas in einen Abzug oder nach au-
Ren fuhren (Schlauch am zweiten An-
schluss des Kalibrier-Cradles
anschlielRen).

A WARNUNG

Gesundheitsgefahrdung!

Priifgas niemals einatmen.
Gefahrenhinweise der entsprechenden
Sicherheits-Datenblatter beachten.

«—

0

,6 L/min

A

]

® Gerat einschalten und bis zum Einras-
ten in das Kalibrier-Cradle einlegen.

® Kalibriermeni aufrufen, Passwort ein-
geben und die Funktion 1-Knopf-Kali-
brierung/Justage anwahlen, Seite 20.

® (©K-Taste driicken um den 1-Knopf-
Kalibrierung/Justage zu starten.
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Ventil der Priifgasflasche 6ffnen, da-
mit Gas Uber den Sensor stromt.

Die aktuell angezeigten Messwerte
beginnen zu blinken.

Nach dem Erreichen eines statischen
Messwertes endet das blinken.

Die Kalibrierung/Justage lauft jetzt au-
tomatisch ab.

Die angezeigten Messwerte steigen
auf die Werte entsprechend dem zu-
gefihrten Gas.

Wenn die Kalibrierung/Justage abge-
schlossen ist und die angezeigten
Messwerte stabil sind:

Die Anzeige der aktuellen Gaskon-
zentration wechselt mit der Anzeige
» OK «.

©K-Taste drlicken oder 5 Sekunden
warten um die Kalibrierung/Justage zu
beenden.

Das Gerat wechselt in den Messbe-
trieb.

Ventil der Prifgasflasche schlielen
und Gerat aus dem Kalibrier-Cradle
herausnehmen.

Wenn ein Fehler bei der 1-Knopf-Kali-
brierung/Justage aufgetreten ist.

Der Stérungshinweis » B « erscheint
und anstatt des Messwertes wird fur
den betroffenen Sensor » = = « an-
gezeigt.

In diesem Fall 1-Knopf-Kalibrierung/
Justage wiederholen oder eine Einzel-
gas-Kalibrierung/Justage durchfiih-
ren, siehe Seite 48.

Gegebenenfalls Sensor wechseln,
Seite 58.
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Instandhaltung

Empfindlichkeit fiir einen einzelnen

Messkanal kalibrieren/justieren

— Die Empfindlichkeits-Kalibrierung/Jus-
tage kann selektiv fir einzelne Sen-
soren durchgefiihrt werden.

— Bei der Empfindlichkeits-Kalibrierung/
Justage wird die Empfindlichkeit des
ausgewahlten Sensors auf den Wert
des verwendeten Priifgases gesetzt.

— Handelsubliches Priifgas verwenden.
Zulassige Prifgaskonzentration:

Dual IR Ex

IR Ex 20 bis 100 %UEG"?) / 5 bis 10012
Vol.-%

Dual IR CO, ) 2

IR CO, 0,05 bis 5 Vol.-%?)

0, 10 bis 25 Vol.-%

CO: 20 bis 999 ppm

H,S: 5 bis 99 ppm

Priifgaskonzentrationen anderer Gase:

siehe Gebrauchsanweisung der jeweiligen

DragerSensoren.

® Prifgasflasche mit dem Kalibrier-Cr-
adle verbinden.

® Priifgas in einen Abzug oder nach au-
Ren flhren (Schlauch am zweiten An-
schluss des Kalibrier-Cradles
anschliel3en).

A WARNUNG

Gesundheitsgefahrdung!

Priifgas niemals einatmen.
Gefahrenhinweise der entsprechenden
Sicherheits-Datenblatter beachten.

1) Abhangig vom gewahlten Datensatz.

Abhangig von Messbereich und Mess-
genauigkeit

48

_01_de.eps

03433072_01_de.e



® Gerat einschalten und in das Kalibrier-
Cradle einlegen.

® P-Taste driicken und 5 Sekunden
halten um das Kalibriermen( aufzuru-
fen.

® Passwort mit Hilfe der der @ -Taste
eingeben und mit der @y -Taste besta-
tigen.

® Mit der @ -Taste die Funktion Einzel-
gas-Kalibrierung/Justage anwahlen
und mit der @Y-Taste bestétigen.

— Das Display zeigt blinkend das Gas
des ausgewahlten Messkanals an,
z.B. » chy %UEG « (siehe Beispiel 1,
Seite 50).

Instandhaltung

fes N

.

03533072_01_de.ej

HINWEIS

Der CO,-Kanal nimmt bei der Kalibrier-
routine eine Sonderstellung ein, da tber
das KalibriermenU zusétzlich auch der
Nullpunkt justiert werden kann (siehe

Beispiel 2, Seite 52).

® (x-Taste driicken um die Kalibrierung/
Justage dieses Messkanals durchzu-
flhren, oder mit der @)-Taste einen
anderen Messkanal auswahlen (z. B.
O, -Vol.-%, H5S - ppm, CO - ppm oder
ein anderer toxischer Sensor).

Es folgen zwei Beispiele fir die Kalibrie-
rung einzelner Messkanale.

49

ps



Instandhaltung

Beispiel 1: Empfindlichkeitskalibrie-
rung fiir den DragerSensor IR Ex

50

©K-Taste driicken um die Kalibrierung/
Justage des gewahlten Messkanals
durchzufiihren.

Die Kalibriergaskonzentration wird an-
gezeigt.

©K-Taste driicken um die Kalibriergas-
konzentration zu bestatigen oder mit
der @ -Taste die Kalibriergaskonzent-
ration verandern und durch Driicken
der @Y-Taste abschlielRen.

Der Messwert blinkt.

Ventil der Prufgasflasche 6ffnen, da-
mit Gas Uber den Sensor stromt.
Der angezeigte, blinkende Messwert
wechselt auf den Wert entsprechend
dem zugefihrten Prifgas.

Wenn der angezeigte Messwert stabil
ist:

©K-Taste driicken um die Kalibrierung
durchzufiihren.

Die Anzeige der aktuellen Gaskon-
zentration wechselt mit der Anzeige
» OK «.

©K-Taste driicken oder ca. 5 Sekun-
den warten, um die Kalibrierung/
Justage dieses Messkanals zu been-
den.

Der nachste Messkanal wird zum Ka-
librieren angeboten.

Nach der Kalibration/Justage des letz-
ten Messkanals wechselt das Geréat in
den Messbetrieb.

chs
%UEG I_IK

.
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® \/entil der Prifgasflasche schliefen
und Gerat aus dem Kalibrier-Cradle
herausnehmen.

Wenn ein Fehler bei der Empfindlich-
keits-Kalibrierung/Justage aufgetreten
ist.

— Der Stoérungshinweis » B « erscheint
und anstatt des Messwertes wird fur
den betroffenen Sensor » = = « an-
gezeigt.

® |n diesem Fall Kalibrierung/Justage
wiederholen.

® Gegebenenfalls Sensor wechseln,
Seite 58.

Instandhaltung

chs
%UEG -

.

03733072_01_de.e,
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Instandhaltung

Beispiel 2: Kalibrierroutine fiir Drager-
Sensor DUAL IR CO, und
DragerSensor IR CO,

52

» CO, - Vol.-% « als Messkanal aus-
wahlen und mit @v-Taste bestatigen.
Das Display zeigt » 100 Vol% N2 «
blinkend an.

Nullpunktkalibrierung:

©K-Taste driicken um die Nullpunktka-
librierung durchzufiihren, oder mit der
@ -Taste die Empfindlichkeitskalibrie-
rung auswahlen.

Die Kalibriergaskonzentration wird an-
gezeigt.

©K-Taste driicken um die Kalibriergas-
konzentration 100 Vol.-% N2 (nicht
veranderbar) zu bestatigen.

Der Messwert blinkt.

Ventil der Prufgasflasche 6ffnen, da-
mit Gas Uber den Sensor stromt.
Der angezeigte, blinkende Messwert
wechselt auf den Wert entsprechend
dem zugefihrten Prifgas.

Wenn der angezeigte Messwert stabil
ist:

©K-Taste driicken um die Kalibrierung
durchzufiihren.

Die Anzeige der aktuellen Gaskon-
zentration wechselt mit der Anzeige

» OK «.

©K-Taste driicken oder ca. 5 Sekun-
den warten, um die Nullpunktkalibrie-
rung dieses Messkanals zu beenden.
Die Anzeige wechselt automatisch zur
Empfindlichkeitskalibrierung.

Ventil der Prufgasflasche schlieRen
und Gerat ggf. aus dem Kalibrier-Cr-
adle herausnehmen oder bei Bedarf
Prifgas wechseln zur weiteren Emp-
findlichkeitskalibrierung.

» xx Vol% CO2 « blinkt.

Empfindlichkeitskalibrierung:
©K-Taste driicken um die Empfindlich-
keitskalibrierung durchzufiihren, oder
@ -Taste fur Empfindlichkeitskalibrie-
rung des nachsten Messkanals.

CO2
Vol% 8
100 Vol% N2

.
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Die Kalibriergaskonzentration wird an-
gezeigt.

©K-Taste driicken um die Kalibriergas-
konzentration zu bestatigen oder mit
der @ -Taste die Kalibriergaskonzent-
ration verandern und durch Driicken
der

©K-Taste abschlieRen.

Der Messwert blinkt.

Ventil der Priifgasflasche 6ffnen, da-
mit Gas Uiber den Sensor stromt.
Der angezeigte, blinkende Messwert
wechselt auf den Wert entsprechend
dem zugeflhrten Prifgas.

Wenn der angezeigte Messwert stabil
ist:

©K-Taste driicken um die Kalibrierung
durchzufiihren.

Die Anzeige der aktuellen Gaskon-
zentration wechselt mit der Anzeige

» OK «.

©r-Taste driicken oder ca. 5 Sekun-
den warten, um die Kalibrierung/
Justage dieses Messkanals zu been-
den.

Der nachste Messkanal wird zum Ka-
librieren angeboten.

Nach der Kalibration/Justage des letz-
ten Messkanals wechselt das Gerét in
den Messbetrieb.

Ventil der Prifgasflasche schlieen
und Gerat aus dem Kalibrier-Cradle
herausnehmen.

Wenn ein Fehler bei der Empfindlich-
keits-Kalibrierung/Justage aufgetreten
ist.

Der Stérungshinweis » B « erscheint
und anstatt des Messwertes wird fur
den betroffenen Sensor » = = « an-
gezeigt.

In diesem Fall Kalibrierung/Justage
wiederholen.

Gegebenenfalls Sensor wechseln,
Seite 58.

Instandhaltung

p
CO2
Vol% BK
xx Vol% CO02
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Instandhaltung

Batterien / Akkus wechseln

A WARNUNG

Austausch der Batterien / Akkus nicht in explosionsgeféahrdeten Bereichen, Explosi-
onsgefahr!

Batterien / Akkus sind Teil der Ex-Zulassung. Nur die folgenden Typen diirfen ver-
wendet werden:

Alkali Batterien — T4 — (nicht aufladbar!)

Energizer No. E91, Energizer No. EN91 (Industrial), Varta Type 4106 (power one),
Varta Type 4006 (industrial)

NiMH-Akkus — T3 — (wieder aufladbar)

GP 180AAHC (1800) max. 40 °C Umgebungstemperatur.

Gerat ausschalten:

® (©¥-Taste und @-Taste gleichzeitig
gedruckt halten.

1 Schraube (2,0 mm Innensechskant)
an der Versorgungseinheit I6sen und
Versorgungseinheit herausziehen.

2 Alkali-Batterien gegen neue bzw.
NiMH-Akkus gegen geladene austau-
schen — Polaritat beachten.

3 Versorgungseinheit T4 (mit vergos-
senen Akkus, Bestell-Nr. 83 18 704)
komplett austauschen. J

® \/ersorgungseinheit in das Gerat ein- \oc@°° /
setzen und Schraube festziehen, das 1
[eXe) @OO

Gerét schaltet sich automatisch ein.

Nach dem Austausch der Versorgungs-
einheit T4 wird eine vollstandige Ladung
empfohlen.

A WARNUNG

Verbrauchte Batterien nicht ins Feuer
werfen und nicht gewaltsam 6ffnen,
Explosionsgefahr!

Entsorgung der Batterien entsprechend
den nationalen Regelungen.

Nach dem Wechsel:

— Einstellungen und Daten werden uber
den Batteriewechsel hinaus gesichert.
Die Sensoren laufen neu ein.
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Instandhaltung

Akkus laden

A WARNUNG

Nicht unter Tage oder in explosionsgefahrdeten Bereichen laden! Explosionsgefahr!
Die Ladegerate sind nicht nach den Richtlinien fiir Schlagwetter und Explosions-
schutz gebaut.

Auch bei einem nicht genutzten Gerat empfehlen wir das Gerat in der Ladeschale
(Lademodul X-am 1/2/5000, Bestell-Nr. 83 18 639) zu lagern!

ZurOSchonung der Akkus erfolgt eine Ladung nur im Temperaturbereich von 5 bis
35 °C.

Beim Verlassen des Temperaturbereichs wird die Ladung automatisch unterbrochen
und nach Rickkehr in den Temperaturbereich automatisch fortgesetzt.

Die Ladezeit betragt typisch 4 Stunden.

Eine neue NiMH-Versorgungseinheit erreicht nach drei vollen Lade-/Entladezyklen
seine volle Kapazitat. Gerat nie lange (maximal 2 Monate) ohne Energieversorgung
lagern, da sich die interne Pufferbatterie verbraucht.

Laden mit der Mehrfach-Ladestation

— Am Netzteil (Bestell-Nr. 83 18 805) der Mehrfach-Ladestation kénnen maximal
20 Gerate gleichzeitig geladen werden.
® Fir den Anbau der Lademodule, Netzteil vom Netz trennen!

Lademodule anbauen

1 Schlitze der Verriegelung mit Schraubendreher oder Miinze waagerecht ausrichten.

2 Befestigungszunge des Lademoduls (gleichzeitig Stromzufiihrung) bis zur Raste-
rung einschieben.

1 Verriegelung mit einer Vierteldrehung schlieen (Schlitz steht senkrecht).

[ =1

€

o O

® Weitere Lademodule in gleicher Weise anbauen.
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Instandhaltung

— Die Lademodule nicht in Gruppen,
sondern nur einzeln anreihen oder ab-
trennen, um Beschadigungen an der
Ladestation zu vermeiden. Auch wah-
rend des Transportes sollen das Netz-
teil sowie die Lademodule stets
einzeln und ohne eingelegte Gerate
gehandhabt werden.

® Als Stellfache ist eine ebene und waa-
gerechte Flache vorzusehen.

Netzteil ans Netz anschlieRen.
Die griine LED "Netz" leuchtet.
Gerat in das Lademodul legen.
Anzeige LED auf der Ladeschale:
JL_n n_Laden

nn_nn_nn Stoérung
I Vol

Ne-—=e@

Wenn eine Stérung vorliegt:

Gerat aus dem Lademodul herausneh-
men und wieder einlegen.

Wenn die Stérung dann nicht behoben ist,
Lademodul reparieren lassen.

Das vollstandige Laden eines leeren
Akkus dauert ca. 4 Stunden.

Ein KurzschlieRen der Ladekontakte in
den Lademodulen, z. B. durch hineinge-
fallene metallische Gegenstande, fiihrt
nicht zu Schaden an der Ladestation,
sollte jedoch wegen mdglicher Erhit-
zungsgefahr und Fehlanzeigen am Lade-
modul vermieden werden.

Bei Kurzschluss oder Uberlastung des

Netzteils:

3 Die rote LED "Uberlastungsanzeige"
leuchtet, und ein akustischer Alarm er-
tont.

— Nach Beseitigung der Stérung wird au-
tomatisch der Alarm geléscht und der
Ladevorgang wieder aufgenommen.

— Bei Ausfall der Netzspannung sind die
bereits geladenen Gerate gegen Ent-
ladung geschutzt.
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Instandhaltung

Mit Lademodul und Steckernetzteil oder Kfz-Ladeadapter laden
— Bei Verwendung des Netzteils (Bestell-Nr. 83 16 994) lassen sich bis zu 5 Gerate,
beim Netzteil (Bestell-Nr. 83 15 635) bis zu 2 Gerate, gleichzeitig laden.

— Das im Akku- und Ladeset (Bestell-Nr. 83 18 785) enthaltene Netzteil ist fur das La-

den eines Gerates geeignet.

— Bei Verwendung des KFZ-Ladeadapters (Bestell-Nr. 83 17 754) wird empfohlen, je-

des Lademodul separat zu versorgen.

83 16 994 (100 ... 240 V)
oder 83 17 754
83 15 635 (100 ... 240 V)

ps
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Der Ladevorgang verlauft analog dem Laden mit der Mehrfach-Ladestation.
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Sensoren wechseln

Sensoren wechseln

® Um die Sensoren des Gerdtes zu wechseln, ist das Gerat mit einem PC zu verbin-
den.

® Den Sensorwechsel mit Hilfe der PC-Software Drager CC-Vision durchflhren.

® Mit jedem Sensorwechsel der DragerSensoren Dual IR Ex/CO,, IR Ex bzw. IR CO,
ist bei einer festgestellten dauerhaften Verformung ggf. der dariiber befindliche
Schaumstoffring und die darunter befindliche Schaumstoffmatte mit auszutauschen.

USB 1.1 | e

_,v\lf) ..KD:’ MY CCision

USB DIRA mit USB-Kabel
(Bestell-Nr. 83 17 409)

S Dréager
- CC-Vision
<=

Jasein

1

Kalibrier-Cradle (Bestell-Nr. 83 18 752)
mit eingesteckten
USB DIRA mit USB-Kabel (Bestell-Nr. 83 17 409)

i — w USB 1.1/ COM (D:'és?’_
[ \@| 4 ision
- l > .

Jesein

E-Cal Modul Drager X-am 125
(Bestell-Nr. 83 18 754)

AnschlieRend:
® Frischluft-Kalibrierung/Nullpunkt-Justage durchfiihren, Seite 44.
und danach:
® Empfindlichkeit kalibrieren/justieren:
entweder
1-Knopf-Kalibrierung/Justage durchfiihren, Seite 46

oder
Empfindlichkeits-Kalibrierung/Justage durchfiihren, Seite 48.
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Sensoren wechseln

Elektrochemische Sensoren entsorgen

A WARNUNG

Nicht ins Feuer werfen,
Nicht gewaltsam 6ffnen. Veratzungsgefahr!

entsprechend den ortlichen Abfallbeseitigungsvorschriften. Auskiinfte erteilen
mmm die Ortlichen Umwelt- und Ordnungsamter sowie geeignete Entsorgungsunter-
nehmen.

E Wie Batterien nur als Sonderabfall entsorgen,

Infrarot Sensoren entsorgen
E Die DragerSensoren Dual IR Ex/CO,, IR Ex und IR CO, sind wie Elektronik-

schrott zu entsorgen.

]

Seit August 2005 gelten EG-weite Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elek-
tronikgeraten, die in der EG Richtline 2002/96/EG und nationalen Gesetzen festgelegt
sind und dieses Geréat betreffen.

Fir private Haushalte werden spezielle Sammel- und Recycling-Méglichkeiten einge-
richtet. Da dieses Gerat nicht fir die Nutzung in privaten Haushalten registriert ist, darf
es auch nicht Uber solche Wege entsorgt werden. Es kann zu seiner Entsorgung an
ihre nationale Drager Safety Vertriebsorganisation zuriick gesandt werden, zu der Sie
bei Fragen zur Entsorgung gerne Kontakt aufnehmen kénnen.
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Pflege

Pflege

Das Gerat bedarf keiner besonderen Pflege.
® Bei starker Verschmutzung kann das Gerat mit kaltem Wasser abgewaschen wer-
den. Bei Bedarf einen Schwamm zum Abwaschen verwenden.

HINWEIS

Raue Reinigungsgegensténde (Bursten usw.), Reinigungsmittel und Lésungsmittel
kdnnen die Staub- und Wasserfilter zerstoren.

® Gerat mit einem Tuch abtrocknen.
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Gerét entsorgen

Gerat entsorgen

Seit August 2005 gelten EG-weite Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgeraten, die in der EG Richtline 2002/96/EG und nationalen Geset-
mmm zen festgelegt sind und dieses Gerat betreffen.

Fir private Haushalte werden spezielle Sammel- und Recycling-Méglichkeiten einge-
richtet. Da dieses Gerat nicht fir die Nutzung in privaten Haushalten registriert ist, darf
es auch nicht Uber solche Wege entsorgt werden. Es kann zu seiner Entsorgung an
ihre nationale Drager Safety Vertriebsorganisation zuriick gesandt werden, zu der Sie
bei Fragen zur Entsorgung gerne Kontakt aufnehmen kénnen.

61



Technische Daten

Technische Daten

X-am 5600

Umweltbedingungen:

bei Betrieb und Lage-
rung

Geratedaten
Schutzart
Alarmlautstarke
Betriebszeit

— Alkali-Batterie/
NiMH-Einzelzellen

— NiMH-Akku
Abmessungen
Gewicht
CE-Kennzeichnung

Zulassungen:

—20 bis 50 °C

(—20 bis 40 °C bei NiMH Einzelzellen Typ 180AAHC)
700 bis 1300 hPa

10 bis 90% (kurzzeitig bis 95%) relative Feuchtigkeit

IP 67 fir Gerate mit Sensoren
Typisch 90 dB (A) in 30 cm Abstand

Typisch 9 Stunden unter Normalbedingungen

Typisch 9 Stunden unter Normalbedingungen
ca. 130 mm x48 mm x 44 mm (HxB x T)
ca. 220 g bis 250 g

Elektromagnetische Vertraglichkeit (Richtlinie 89/336/EWG)
Niederspannungsrichtline (Richtlinie 72/23/EWG)
Ex-Schutz (Richtlinie 94/9/EWG)

siehe “Priifungen und Zulassungen” auf Seite 6
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Technische Daten

Sensordaten

Auszug! Details siehe Gebrauchsanweisungen/Dateanétter1) der verwendeten Sen-

soren.
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Bestell-Liste

Bestell-Liste

Benennung und Beschreibung Bestell-Nr.
Dréager X-am 5600 83 21 050
Unbegrenztes 1 bis 6 Mehrgas-Messgerat mit auswechsel-

baren Sensoren.

Mit auswahlbarer, spezieller Kalibrierung.

Inklusiv mit landerspezifisch einstellbaren Standard Alarm-

schwellen.

Stromversorgungseinheiten:

NiMH-Versorgungseinheit T4 83 18 704
Alkali Versorgung T3/T4 (ohne Alkali-Batterien) ) 8318 703
Alkali Batterien T4 (2St.) fur Alkali Versorgung 8318 708
T3 NiMH-Akkuzelle 83 19 426
Akku- und Ladeset (enthalt NiMH-Versorgungseinheit T4, 8318785
Lademodul fir Drager X-am 1/2/5000 und Steckernetzteil)

Ladegerite:

Lademodul fir Drager X-am 1/2/5000 8318 639
Netzteil mit Anschlussschnur (weltweit) 83 15 805
fur maximal 20 Lademodule Drager X-am 1/2/5000

Steckernetzteil (weltweit) 83 16 994
fur maximal 5 Lademodule Drager X-am 1/2/5000

Steckernetzteil (weltweit) 8315635
fiir maximal 2 Lademodule Drager X-am 1/2/5000

Kfz-Anschlussleitung 12V/24V 8317 754
fur Drager X-am 1/2/5000 Lademodul

Kfz-Einbauhalterung 8318779

fur 1 Drager X-am 1/2/5000 Lademodul

1) Die Alkali-Versorgungseinheit T3/T4 (Bestell-Nr. 83 18 703) ist nicht Gegenstand der Bescheini-

gung BVS 08 ATEX G 002 X und PFG 08 G 001.
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Benennung und Beschreibung Bestell-Nr.
Zubehor

Das Zubehdr ist nicht Gegenstand von BVS 08 ATEX G 002

X und PFG 08 G 001.

Pumpenzubehor:

Drager Pump X-am 1/2/5000 83 19 400
Koffer fir die Drager Pump X-am 1/2/5000 8319 385
Gummiballpumpe 68 01 933
Handpumpenadapter 8319195
Staub- und Wasserfilter 8313 648
Verlangerungsschlauche und Sonden:

Messsonde 0,5 m 64 08 238
Messsonde 1,5m 64 08 239
Teleskopsonde steckbar 68 01 954
Teleskopsonde 100 mit Zubehor 83 16 530
Teleskopsonde 150 Edelstahl 83 16 533
Stabsonde 90 83 16 532
Schwimmersonde mit Zubehdr 8318 371
Vitonschlauch 12 03 150
Schlauch ( nicht fiir H,S geeignet) 11 80 681
Zubehor fiir die Messwert-Erfassung und Konfiguration:

Drager GasVision 8314 034
Drager CC-Vision 64 08 515
PC Kommunikationsset 1 Drager X-am 1/2/5000 8318 761
mit USB-Anschluss und Drager CC-Vision

PC Kommunikationsset 2 Drager X-am 1/2/5000 83 18 762
mit USB-Anschluss, Drager CC-Vision und Barcodeleser

USB DIRA mit USB Kabel (USB-Infrarot-Adapter zur Kom- 83 17 409

munikation Drager X-am 1/2/5000 — PC)
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Bestell-Liste

Benennung und Beschreibung Bestell-Nr.

Kalibrier-/Justierzubehor:

Bump Test Station , inklusive Mischgas-Zylinder 8319 130
Drager Mobile Printer, fir die Bump Test Station 8319 310
E-Cal Modul Drager X-am 1/2/5000 83 18 754
Kalibrier-Cradle Drager X-am 1/2/5000 8318 752
Mischgas-Zylinder 68 11 130
15 ppm H,S, 50 ppm CO, 2,5 Vol.-% chy, 18 Vol.-% O,
Mischgas-Zylinder 68 11 132
15 ppm H,S, 50 ppm CO, 2 Vol.-% CO,, 2,5 Vol.-% chy,

18 Vol.-% O

Prifgasflasche Propan, 0,9 Vol.-% C3Hg in Luft 68 11 118
Prifgasflasche Wasserstoff, 2 Vol.-% H, in Luft 68 10 388
On Demand Regler 83 16 556
Standard-Regler 68 10 397

Sonstiges Zubehor:

Schutzhllle Drager X-am 1/2/5X00 83 21 506
Tragetasche 83 18 755
Support CD 83 18 705

Ersatzteile

DragerSensor Dual IR Ex/CO, 68 11 960
DragerSensor IR Ex 6812180
DragerSensor IR CO, 68 12 190
DragerSensor XXS O,, 0 bis 25 Vol.-% 68 10 881
DragerSensor XXS CO, 0 bis 2000 ppm 68 10 882
DragerSensor XXS H,S, 0 bis 200 ppm 68 10 883
weitere DragerSensoren auf Anfrage 7

1) Datenblétter aller Sensoren, die fur das Gerat verwendet werden durfen, liegen auf CD bei.
Die Datenblatter kdnnen auch unter folgender Internetadresse herunter geladen werden:
http://www.draeger.com/DE/de/products/gas_detection/sensors/cin_draegersensor_xxs.jsp
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Konformitétserkldrung

Konformitatserklarung
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